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Certificat d'examen detype
n° F-04-J-021 du 07 janvier 2004

Organisme désigné par
le ministére chargé de I'industrie
par arrété du 22 ao(t 2001

DDC/22/D090970-D1
Cinémométre SAGEM type MESTALASER

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrdle
des instruments de mesure e de I'arrété du 7 janvier 1991 modifié par I'arrété du 14 avril 1995 relatif a la
construction, au controle et aux modalités techniques d’ utilisation des cinémomeétres de contréle routier.

FABRICANT:

JENOPTIK., Laser Optik Systeme GmbH, Jena D 07739, Allemagne.

DEMANDEUR :

SAGEM, Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc, 75512 Paris Cedex 15.

OBJET :

Le présent certificat compléte le certificat d’examen de type n° 03.00.251.003.1 du 02 avril
2003, relatif au cinémométre SAGEM type Mestal aser.

CARACTERISTIQUES:

La demande de la société SAGEM fait suite @ une modification de la plague d’ identification. En
effet, celle-ci est collée sur la face supérieure de I'instrument. Elle comporte au moins les
informations suivantes :

- Lenom du représentant en France,
- Lenuméo et ladate du certificat d’examen de type,
- Ladésignation du type et le numéro de série de I’ instrument.

Afin d assurer la tragabilité du numéro de série de I'instrument, celui-ci a éé rajouté sur une
plaque protégée par un dispositif de scellement et disposee prés de la poignée du cinémometre.

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Internet : www.Ine.fr
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INSCRIPTIONSREGLEMENTAIRES :

Les inscriptions réglementaires portées sur les cinémométres SAGEM type Mestal aser sont
inchangées, notamment le numéo de décison dapprobation figurant sur la plague
d'identification desinstruments, a savoir :

- n° 03.00.251.003.1 du 02/04/2003.
Le numéo e la date du présent certificat seront reportés sur le carnet mérologique des
instruments neufs.

DEPOT DE MODELE :

La documentation relative a ce dossier est déposée au Laboratoire National d’' Essais (LNE) sous
laréférence DDC/22/D090970-D1 et chez le fabricant.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu’au 02 avril 2013.

ANNEXE :

Photographies de la plague située pres de la poignée du cinémométre SAGEM type Mestalaser.

Pour le Directeur Général
Laurence DAGALLIER
Directrice Dével oppement et Certification
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Annexe au certificat n° F-04-J-021 du 07 janvier 2004

Photographies de la plague située pres de la poignée du cinémométre SAGEM type Mestalaser.
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